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1. Avertismente și precauții  
 

    
 

1.1.  Simboluri și indicații de siguranță  
 

    
 

   Precauții  
 

     
 

   Dispozitiv medical Tip B  
 

     
 

   Echipotențial  
 

     
 

   Producător  
 

     
 

   Număr de serie  
 

     
 

   Curent continuu  
 

     
 

 ~ 
 Curent alternativ  

 

    
 

   Instrucțiuni de operare  
 

     
 

   Împământare  
 

     
 

   Oprire  
 

     
 

   Pornire  
 

     
 

   Siguranță  
 

     
 

   Deșeu echipament electric și electronic   
 

     
 

OPTOMIC ESPAÑA S.A. își rezervă toate drepturile de a schimba designul și specificațiile 

conținute în acest manual fără notificare prealabilă.  
 

 1.2.  Avertismente și precauții 

 
URMĂTOARELE INFORMAȚII SUNT DEOSEBIT DE IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ ȘI TREBUIE 
SĂ FIE PE DEPLIN LUATE ÎN CONSIDERARE ÎN ORICE MOMENT, ÎN TIMPUL UTILIZĂRII ACESTUI 
DISPOZITIV. 

 
 
 

DACĂ, ÎN URMA UTILIZĂRII NECORESPUNZĂTOARE A DISPOZITIVULUI, ÎNTREȚINEREA ȘI 

ÎNGRIJIREA NEGLIJENTĂ, INSTALAREA INCORECTĂ, NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR 

DIN ACEST MANUAL, REPARAȚIA DE CĂTRE PERSONAL NECALIFICAT SAU NEAUTORIZAT, 

VĂTĂMARE PERSONALĂ ȘI / SAU PAGUBE MATERIALE SUNT CAUZATE TERȚILOR, 

OPTOMIC ESPAÑA SA, PRODUCĂTORUL ACESTUI DISPOZITIV, NU ÎȘI ASUMĂ NICIO 

RESPONSABILITATE PENTRU ASTFEL DE PREJUDICIU SAU DETERIORARE.  
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-  Acest dispozitiv nu trebuie utilizat în spații în care există pericol de explozie sau contact cu lichide 

inflamabile. 
 

- Deoarece lichidele dezinfectante și de sterilizare sunt compuși care pot afecta grav plasticul sau 

cauciucul, și în cele din urmă conduc la pierderea proprietăților fizice, utilizarea acestor lichide 

trebuie limitată cât mai mult posibil.   
 

- Deschiderea scaunului de către personal care nu este autorizat de către OPTOMIC 

ESPAÑA, S.A. va anula garanția.   
 

- Deoarece acest produs conține componente electronice care pot fi dăunătoare pentru mediu 

dacă nu sunt manipulate în mod corespunzător, scaunul, după ce durata de viață utilă este 

depășită, ar trebui să fie eliminat în conformitate cu reglementările naționale și locale de 

gestionare a deșeurilor sau returnat la OPTOMIC ESPAÑA, S.A. pentru a asigura eliminarea 

componentelor sale periculoase.   
 
 
 
 
 

În conformitate cu prevederile legale, producătorul este responsabil cu privire la  

specificațiile de securitate ale dispozitivului numai dacă lucrările de întreținere, 

reparațiile sau modificările au fost efectuate de către compania sau personalul 

autorizat. În caz contrar, producătorul nu își asumă nicio responsabilitate și 

garanția trebuie să fie declarată nulă și neavenită.  
 

În egală măsură, producătorul nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la 

utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului sau în cazul în care este utilizat în 

alte scopuri decât cele pentru care a fost fabricat. 
 

Componentele legate de siguranță trebuie să fie înlocuite numai cu piese originale.  
 

După fiecare modificare sau reparație, se efectuează un test de siguranță, în care 

dispozitivul trebuie să respecte normele tehnice de siguranță prevăzute de 

normele în vigoare.  
 

Orice modificare, reparație sau testare se înregistrează în   
JURNALUL DE ÎNTREȚINERE. 

 
 

 1.3. Personal tehnic calificat 
 

Repararea scaunului OP-G7, indiferent dacă aceasta este minoră sau majoră, ar trebui să fie 

efectuată numai de către personal tehnic calificat care a trecut cursul de instruire pe care OPTOMIC 

ESPAÑA, S.A. îl oferă tehnicienilor autorizați.  
 

Utilizatorul sau distribuitorul este pe deplin responsabil de a  verifica dacă personalul tehnic este 

calificat și autorizat.  
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2. Nomenclatură 
 
 
 

Simboluri Descriere 
 

Mișcare scaun, elevație scaun 
 

Mișcare scaun, unghi de înclinare spătar 
 

Mișcare scaun, unghi de înclinare suport picior 
 

Memorie programabilă 1 
 

Memorie programabilă 2 
 

Memorie programabilă 3 
 

Memorie programabilă 4 
 

Poziție Trendelenburg 
 

Blocare mișcare 
 
 
 

 

3. Aplicații 

 
OP-G7 este un scaun ginecologic și obstetric. Acesta este dotat cu toate caracteristicile necesare 

pentru a satisface cerințele actuale de flexibilitate și ergonomie.  

 

4. Dezambalare și instalare 
 

 IMPORTANT: Cel puțin 2 persoane sunt necesare pentru a îndeplini această 

sarcină. Nu încercați să îndepărtați scaunul de pe paletă dacă sunteți singur, nici chiar cu 

ajutorul roților. Ridicați scaunul cu ajutorul structurii de susținere. Nu țineți scaunul de nicio 

altă componentă. Așezați-l pe podea lângă paleta de lemn.   
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 INSTRUCȚIUNI  PRECAUȚII FIGURĂ 
 

Îndepărtați elementele de fixare de 
paletă. 

 
Deșurubați elementele de fixare 
între structură și lemn. 

 
Îndepărtați cutia cu accesoriile și 
uneltele de instalare. 

 
Puneți carcasa la o parte pentru 

asamblare ulterioară. 

 

 

Utilizați o cheie fixă de 13 mm. 

Manevrați pedala cu grijă 
deoarece nu este 
detașabilă de dispozitiv. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Coborâți scaunul și poziționați-l în 
locul său de instalare. 
Utilizați barele de transport. 

 

 
După ce l-ați poziționat în locația 
corectă, îndepărtați barele. 

 

 

 

 

Deplasați scaunul doar 
cu ajutorul barelor de 

transport. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Stabilizați scaunul cu nivelatoarele 
pe bază. 
 
 

 
Strângeți fiecare șurub cu grijă până 
când dispozitivul este stabil pe 
podea. 
 

 

Acest sistem se poate 
adapta numai la diferențe 
de nivel al podelei sub 3 
mm. Pentru diferențe mai 
mari, va fi necesară 
utilizarea de pană de fixare. 
Utilizați cheia Allen de 5 mm 
furnizată. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IMPORTANT: Barele de transport trebuie să fie folosite numai pentru transportul și deplasarea 

scaunului OP-G7. NICIODATĂ nu utilizați scaunul sau nu așezați pacientul în scaun dacă barele 

de transport sunt încă atașate, deoarece acest lucru poate provoca accident.  
 

 1  După ce nivelatoarele nu sunt în contact cu podeaua, coborâți-le cu grijă și întoarceți-le în 

sensul acelor de ceasornic până când sunt în contact cu podeaua (nu aplicați o forță excesivă, 

deoarece aceasta va ridica partea centrală a scaunului, ceea ce nu este convenabil). Repetați 

pentru toate cele patru nivelatoare până orice clătinare a fost eliminată. 
 

2 În cazul în care unul dintre nivelatoare întâlnește o diferență substanțială în nivelul podelei, va fi 

necesară inserarea unui element rigid de formă și adâncime corespunzătoare deasupra filetului 

de șurub al nivelatorului.   
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5. Montarea suportului de bază 
 
 

INSTRUCȚIUNI PRECAUȚII FIGURĂ 
 

Montarea suportului de bază:  
1. Îndepărtați șuruburile și 

garnitura aflată la capătul 

cablului.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 

2x șuruburi M5.  
2x șuruburi M6. 
Trageți de cablul 
spiralat pentru a 
permite remontarea 
garniturii. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2x șuruburi M5. 

 
 
 
 
 
 

 

 IMPORTANT: Având în vedere greutatea dispozitivului, acesta trebuie să fie deplasat 

cu MARE ATENȚIE  și cu ajutorul personalului care este familiarizat cu deplasarea obiectelor grele. 

Atunci când deplasați scaunul, asigurați-vă că picioarele sunt protejate în mod constant și verificați 

să nu existe obiecte, animale sau copii în cale sau în locul în care urmează să fie așezat. Ori de câte 

ori este posibil, este recomandabil să deplasați scaunul cu barele de transport.  
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2. Montați suportul de bază, acordați 
atenție pentru a insera cablul 
pedalei în carcasa 
corespunzătoare. Suportul se 
poate monta cu 2 mișcări. A se 
vedea imaginea. 

 

3. Remontați șuruburile pornind din 
spate în față.  

4. Înșurubați garnitura de la capătul 
cablului. 

5. Montați suportul frontal de bază. 

  

Utilizați cheile Allen 
furnizate. 
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6. Montarea suporturilor de picior  
 

   
 

INSTRUCȚIUNI PRECAUȚII FIGURĂ 
 

Montați suporturile de picioare în șinele 
corespunzătoare.  
Decuplați levierul de fixare pentru a  
deconecta mecanismul. 
Glisați suportul de picioare în șina 
corespunzătoare din față în spate și 
apoi strângeți levierul în poziția dorită. 

Levierul trebuie să  
fie decuplat 

pentru a deconecta 
mecanismul 

de fixare. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 

 

7. Instalare 
 

INSTRUCȚIUNI PRECAUȚII FIGURĂ 
 
 

 

Conectați telecomanda în  baza scaunului. 
Conectorul are o  
poziție specifică; 

asigurați-vă că acesta 
pătrunde complet. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conectați cablul de alimentare. 

Porniți dispozitivul.  
2 bipuri indică faptul că sistemul este 
gata de utilizare.  

 
 
 
 

 

IMPORTANT: Înainte de a relua funcționarea normală, după o perioadă lungă de inactivitate cu 

scaunul deconectat de la rețea, este recomandabil să setați scaunul în poziția Trendelenburg. În 

acest fel, sistemul va salva setările originale în memorie și va evita variațiile posibile de poziții în 

memoriile programate. 
 

Dacă scaunul a fost conectat la rețeaua de alimentare, acest lucru nu va fi necesar.  
 

 
Poziție Trendelenburg 
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8. MIȘCĂRI ȘI MEMORII PROGRAMATE 
 
 
 

 8.1.  Mișcări 
 

CELE 4 MIȘCĂRI DE BAZĂ 
 

Scaunul OP-G7 poate efectua mișcările motorizate de bază necesare pentru poziționarea 

pacientei în practica ginecologică.  
 

Prin utilizarea comenzii tip joystick operat cu piciorul, scaunul poate fi mișcat în orice poziție.  
 

Prin mișcarea pedalei înainte sau înapoi, scaunul se va mișca în sus sau în jos.  
 

Prin mișcarea pedalei la dreapta, spătarul va coborî.  
 

Prin mișcarea pedalei la stânga, spătarul se va ridica.  
 

Poziție Trendelenburg: 
 

Întindeți pacienta într-o poziție de -8° sub nivelul orizontal a tetierei; orice amețeală va dispărea 

repede.  
 
 
 

 8.2.  Memorii programabile  
 
 

PROGRAMAREA UNEI MEMORII ÎN JOYSTICK 
 

Scaunul OP-G7 dispune de 2 memorii programate de utilizator, situate la fiecare capăt al 

joystickului operat cu piciorul.  
 

Tastă Activitate 

 Memorie programabilă 1 
  

 Memorie programabilă 2 
  

 
Prima dată stabiliți scaunul în poziția dorită. Apoi apăsați memoria care urmează a fi 

programată (M1, M2) timp de 2 secunde continuu. Un bip confirmă faptul că memoria a fost 

programată. 
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GESTIONAREA ȘI PROGRAMAREA MEMORIEI CU TELECOMANDA 
 
 
 

Pentru a ridica sau coborî scaunul, apăsați 

săgeata pentru a-l mișca în direcția dorită.   
Pentru a schimba unghiul spătarului, 

apăsați săgeata pentru a-l mișca în direcția 

dorită.  
Pentru a schimba unghiul suportului de 

picior, apăsați săgeata pentru a-l mișca în 

direcția dorită.  
Memorie programabilă 1.  
Solicitare memorie = apăsați o dată scurt 
Salvare memorie = apăsați timp de 2 
secunde, așteptați bipul de confirmare.  
Memorie programabilă 2  
Solicitare memorie = apăsați o dată scurt 
Salvare memorie = apăsați timp de 2 
secunde, așteptați bipul de confirmare.  
Memorie programabilă 3  
Solicitare memorie = apăsați o dată scurt 
Salvare memorie = apăsați timp de 2 
secunde, așteptați bipul de confirmare. 
Memorie programabilă 4  
Solicitare memorie = apăsați o dată scurt 
Salvare memorie = apăsați timp de 2 
secunde, așteptați bipul de confirmare. 

 
Poziție Trendelenburg (nu este 

programabilă de utilizator). 
 
 

Blocare mișcare 
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9. SUPORTURI AJUSTABILE DE PICIOR 

 
Scaunul OP-G7 este dotat cu două șine poziționate pe fiecare parte a scaunului. Suporturile de 

picioare sunt montate pe aceste șine. Șinele au dimensiuni standard și orice accesoriu care 

este compatibil cu acest standard, fără a afecta utilizarea normală, poate fi montat pe acestea. 

Dimensiuni: 25 x 10 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ajustarea unghiului de platformă a suportului de picior. 

Aceasta este o mișcare presetată. Butonul este folosit pentru 

a fixa platforma odată ce pacientul este confortabil.  
 
 
 
 
 
 

 
Ajustarea poziției de platformă a suportului de picior. Levierul 

este folosit pentru a fixa poziția la înălțimea potrivită și în 

poziția laterală corectă.  
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10.   ÎNTREȚINERE 

 
FOARTE IMPORTANT: 

 
ÎNAINTE DE A EFECTUA ORICE OPERAȚIUNE DE ÎNTREȚINERE SAU CURĂȚARE,   
DECONECTAȚI DISPOZITIVUL DE LA REȚEAUA ELECTRICĂ.  

 
Pentru a curăța și dezinfecta suprafețele exterioare ale scaunului, utilizați un material curat, 

umed, cu săpun dezinfectant (soluție în conformitate cu instrucțiunile producătorului) și apoi 

ștergeți în mod corespunzător cu alte materiale umezite cu apă. Asigurați-vă că în dispozitiv nu 

pătrunde apă sau umezeală.  
 

Deoarece acesta este un dispozitiv electric care produce căldură în interiorul său, ar trebui să fie 

efectuate controale regulate (cel puțin o dată pe an) pentru a se asigura că acesta funcționează 

în mod corespunzător și componentele sale sunt în stare bună.  
 
 

Pentru lucrările de reparație și întreținere, contactați Departamentul de Întreținere tehnică.  
 
 

Toate lucrările de REPARAȚIE, ÎNTREȚINERE ȘI MODIFICARE trebuie să fie înregistrate, datate și 

semnate de compania sau de tehnicianul autorizat care le efectuează în “JURNALUL DE 

ÎNTREȚINERE” atașat la acest manual. 
 
 

Întreținere și inspecție anuală 
 
 
Recomandările producătorului 
 
OPTOMIC ESPAÑA S.A. prevede ca un tehnician profesionist să efectueze o inspecție periodică 

a funcționării și siguranței dispozitivului. Această inspecție trebuie efectuată anual.  
 
Inspecțiile regulate pot contribui la anticiparea și prevenirea eventualelor defecte și, prin urmare, 

la îmbunătățirea siguranței și a duratei de viață medie a dispozitivului.  
 
 
 

Teste de siguranță 

 
Efectuați o inspecție vizuală. În special, verificați dacă:  

 
Indicațiile și etichetele de siguranță ale dispozitivului sunt lizibile.   
Starea mecanică este potrivită pentru funcționarea în condiții de siguranță.   
Nu este sesizabilă nicio murdărie care ar putea afecta negativ dispozitivul.  

 
 

Efectuați măsurarea curenților de scurgere, în conformitate cu IEC 60601-1 și 60601-1-1.  
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11.   Detectarea defecţiunilor tehnice 
 

În caz de defecțiune a dispozitivului, consultați următorul tabel de detectare a 
defecțiunilor tehnice:  

 

PROBLEMĂ  CAUZE POSIBILE   ACTIVITATE 
 

 - Platformă defectă  - Contactați Departamentul 
de întreținere tehnică 

 

      
 

Scaunul nu funcționează 
- Siguranțe arse  - Contactați Departamentul 

de întreținere tehnică 
 

     
 

       

 - Cablul de alimentare nu 
este conectat 

- Conectați cablul de 
alimentare 

 

   
 

      

 - Telecomandă defectă - Contactați Departamentul 
de întreținere tehnică 

 

    Nu răspunde la telecomandă      
 

       

 
-      Nu este curent electric - Verificați conexiunea 

 

 
 

       

 - Pedală defectă  - Contactați Departamentul 
de întreținere tehnică 

 

Nu răspunde la pedală      
 

       

 
-     Nu este curent electric - Verificați conexiunea 

 

 
 

        

 - Levierul de fixare nu este 
cuplat 

- Strângeți levierul de fixare 
 

Suport de picior nefixat    
 

       
 

 
 

Dacă nu ați reușit să rezolvați problema, contactați Departamentul de întreținere tehnică.  

 

RETURNAREA DISPOZITIVULUI 

În cazul în care este necesară returnarea dispozitivului, acesta trebuie trimis în ambalajul original. 
Optomic España S.A. nu va fi răspunzătoare pentru orice daune sau defecte cauzate în timpul 
transportului ca urmare a ambalării necorespunzătoare sau a manevrării greșite. La returnarea 
dispozitivului, vă rugăm să includeți următoarele informații:  
 
Numele proprietarului 
Adresa proprietarului 
Numărul de serie a dispozitivului  
Descrierea defecțiunii 
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12.  Specificații tehnice 
 

 
ELECTRICE 
 

Conexiune rețea ........................................................................................................ 220-240V/50-60Hz 

Alimentare maximă necesară pentru scaun ................................................................................. 117 VA 

Motoare – ciclu de lucru................................................................... Maxim 10% = 2’ operație 18’ pauză 

Clasa de protecție (IEC 60601/601) ....................................................................................................... I 

Clasificare............................................................................................................................................... B  

Grup Dispozitiv medical........................................... IEC 60601-1:2008 + ERRATA:2008 + CORR:2010  

Operare unitate ........................................................................................................................ Continuă 

Condiții de utilizare mediu  ............................... +10~+40ºC 30%~70% RH 700~1060Pa (necondensat)  

IP ...................................................................................................................................Nu este aplicabil 

Siguranțe................................................................................................ IEC 60127-2 – 2x 6.3A 250V~T 
 
 
Cablu de alimentare:  
Ștecher: Schuko CEE 7/7 (euro). Producător TCSA. Ref. Concis.MAR.H05VV-F  
IEC: C13. Producător Schurter. Ref. 4782.0100 
 
MECANICE 
 

Înălțimea maximă a suportului scaunului ................................................................................... 923 mm 

Înălțimea minimă a suportului scaunului .................................................................................... 523 mm 

Unghiul minim al spătarului .............................................................................................................. 64º 

Unghiul maxim al spătarului ........................................................................................................... 188º  

Dimensiuni dispozitiv atunci când este înclinat .................................. 620 (w) x 1250 (h) x 1100 (d) mm 

Greutate.......................................................................................................................................... 92 kg 
 
 
 
CONDIȚII DE MEDIU ADMISE  
 

Utilizare................................................................................... 2~+45ºC, 20~90% RH, necondensat 

Transport............................................................................. -10~+70ºC, 10~95% RH, necondensat 

Depozitare .......................................................................... -10~+70ºC, 10~95% RH, necondensat 

Presiune atmosferică ..............................................................................................700 – 1060 hPa 
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13.  Jurnal de întreținere 

 
Toate lucrările de întreținere, reparații sau modificări, ar trebui să fie înregistrate în următorul jurnal 

de întreținere, inclusiv data și semnătura societății sau a tehnicianului care le-a efectuat.  
 

LUCRARE EFECTUATĂ LA 
DISPOZITIV NR. 

LUCRARE 
EFECTUATĂ DE DATA SEMNĂTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOATE REPARAȚIILE SAU MODIFICĂRILE AU FOST EFECTUATE DE UN TEHNICIAN CALIFICAT, 

ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE DE SIGURANȚĂ STABILITE DE IEC 60601/601.   
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 1/1                  Traducere autorizată din limba engleză 

Tradus pentru scop informativ. Numai versiunea originală este valabilă din punct de vedere juridic. 

 

 

 

Declarație de conformitate 

 

OPTOMIC ESPAÑA, S.A.,  

Madroño, 4F 

E- 28770, Colmenar Viejo 

SPANIA 

Declară pe propria răspundere că produsul de Clasa I: 

    SCAUN GINECOLOGIC OP-G7 

este în conformitate cu legislația Directivelor 93/42/CEE și 2007/47/CE cu privire la 

Dispozitive Medicale și respectă standardele incluse în documentațiile tehnice. 

Sistemul nostru de Management al Calității, cu certificare continuă, garantează că 

produsele noastre satisfac cerințele de calitate impuse.  

Data emiterii:    17/01/2012 

Valid până la:    17/01/2015 

         /semnătură indescifrabilă/ 

                /ștampila societății OPTOMIC ESPAÑA, S.A./ 

       ____________________________ 

                           Jorge Rial Ferrario 

                 Director General 
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